Havalı Yatak Çeşitleri 

Havalı yatak birçok çeşidi olan bir yatak türüdür. Üç çeşit havalı yatak modelimiz bulunmaktadır. Bu 
çeşitler: Baklava tipi havalı yatak, pozisyon aldıran havalı yatak, boru tipi havalı yatak... 

Baklava tipi havalı yatak: Hava kanalları baklava dilimine benzediği için bu ismi almıştır. En ekonomik 
havalı yatak çeşidimizdir. Çalışma şekli olarak havalı yatağın bir tarafı şişik olurken diğer tarafı olmaz. 
Bu da vücuttaki kan dolaşımını dengeler ve hastanın rahat bir şekilde yatmasını sağlar. 

Pozisyon veren havalı yatak: Hastanın yatış şekline göre pozisyon alan bir havalı yatak çeşididir. 

Hasta bazen yatak üzerine sağa veya sola doğru yatabilir. Pozisyon veren havalı yatak sayesinde 
hasta ne tarafa yatarsa yatsın rahat bir şekilde uyuyabilir ve hastanın vücudunda herhangi bir yara 
olmaz. A+B+C sistemiyle çalışmaktadır. Genelde ventilasyonlu modeli kullanılır. 

Boru tipi havalı yatak: Hava kanalları boru şeklinde paralel olduğu için bu ismi almıştır. Bir hava kanalı 
şişerken diğer hava kanalı inmektedir. Bu sayede basınç dengeli bir şekilde dağılmış olur ve kan 
dolaşımı dengelenir. A+B ve A+B+C şeklinde iki adet modeli bulunur. Fiyat olarak daha düşük tercih 
eden vatandaşlarımız için A+B modelini önermekteyiz. A+B+C havalı yatak sistemimiz diğer havalı 
yatak çeşitlerine göre vücuttaki yaraları önlemede daha başarılıdır. Üç farklı hava kanalı 
bulunmaktadır. A+B sistemli havalı yatakta ise iki farklı hava kanalı bulunmaktadır. Eğer daha kaliteli 
bir model hasta yatağı satın almak isterseniz A+B+C sistemli havalı yatak modelimizi size 
önermekteyiz. 

Piyasadaki en kaliteli havalı yatak çeşidi pozisyon veren havalı yataktır. Daha hızlı ve daha güvenilir bir 
çözüm için pozisyon veren havalı yatağı öneririz. Fakat bütçeniz yetersiz ise diğer modellerimizi de 
güvenerek alabilirsiniz. 






